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|. Descricdo Geral das Articulagoes Flexiveis Tamarack

Fig. 1 Movimento Livre (Modelo 740)

* Nivel de resisténcia similar ao durémetro 85

¢ Disponivel nos tamanhos grande, médio e pediatrico

e Escolha entre a cor natural ou preta

Fig. 2 Dorsiflexao Assistida (Modelo 742)

¢ Escolha entre niveis de assisténcia a
dorsiflexdo com durémetro 75, 85 e 95

¢ Disponivel nos tamanhos grande, médio e pediatrico

e Escolha entre a cor natural ou preta
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Fig. 3 Assisténcia Variavel (Modelo 743)

¢ Este exclusivo sistema de ajuste fornece até 3x mais
assisténcia a dorsiflexdo em relacao as articulacdes de
assisténcia com durdmetro 85
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¢ Disponivel em
tamanhos
grandes e
pediatricos

Fig. 4 Capas Externas Tamarack ® (Modelo 741-CAP)

e Converta facilmente AFOs rigidos em
articulados utilizando cavidades de
montagem externas
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¢ Disponivel nos tamanhos
grande, médio e pediatrico

* Escolha entre as cores
natural ou preto

¢ Também disponivel no
modelo de assisténcia
ajustavel para
gerar assisténcia
adicional de
dorsiflexao

Fig. 5 Limitador de Movimiento de
Flexion Plantar Tamarack (Modelo
741-ML-PF)

* Possui um sistema exclusivo
de montagem médio-lateral
para eliminar problemas de
ajuste do calcado

* Fornece capacidade de ajuste
continuo para atingir o angulo
de bloqueio de flexao plantar
perfeito

e Disponivel nos tamanhos grande
e médio

e O kit inclui um conjunto de gabaritos
de moldagem Tamarack (reutilizaveis
aproximadamente 6 vezes)

Fig. 6 Ferramentas manuais para Articulacoes
Tamarack (Modelo T-740)

¢ Perfurador manual Tamarack (T-740-2)
Fornece alinhamento rapido e preciso do
furo em cavidades articulares

* Ferramenta de Fixacao Tamarack (T-740-
3) Prende a porca/bucha do flange ao
instalar ou remover articulacoes

¢ Chave Allen Tamarack
(T-740-4) Uma
ferramenta para

instalacao e ajuste de
parafusos métricos
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Fig. 7

Linha Tamarack Auxilio a Dorsiflexdo

0 Gabaritos de moldagem
3 tamanhos
(0s mesmos gabaritos
sao usados para criar
as cavidades para todos
modelos Tamarack,
de movimento livre e
Dorsiflexao Assistida)

e Movimento Livre
Articulacoes de Flexao
(Série 740)

Disponivel exclusivamente
em durdbmetro 85

e Articulacoes de
Dorsiflexao Assistida

(Série 742)

As articulagoes de
Dorsiflexao estao
disponiveis em 3
durdmetros

¢ Anel branco identifica
durdbmetro 75

* Anel preto identifica
durdbmetro 85

¢ Anel vermelho identifica
durdmetro 95

Q Assisténcia Variavel
Articulacoes Flexiveis
Tamarack (Série 743)

Disponivel nos tamanhos
pediatrico e grande

G Articulacoes Flexiveis
Veterinarias Tamarack
(Série VET-65)

Os aneis azuis designam
um modelo mais flexivel
para aplicacoes de
orteses de uso veterinario

PEDIATRICO

Dimenstes das Articulagoes
(Comprimento x Largura x
Espessura)

1.25"x0.42"x 0.5”
3,175cm x 1,07cm x 1,27¢m

MEDIO

Dimensbes das Articulagoes
(Comprimento x Largura x
Espessura)

1.50" x 0.50" x 0.368”

3,81cmx 1,27 cmx 0,93 cm

GRANDE

Dimensdes das Articulacoes
(Comprimento x Largura x
Espessura)

1.8125"x 0.591"x 0.4140”

4,60cm x 1,50cm x 1,05¢cm
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|l. Indicacoes para Uso

As ArticulacOes Flexiveis Tamarack sao ideais para articular 6rteses de extremidades
de membros inferiores e superiores, fabricadas com materiais termomoldaveis ou
laminadas. As Articulacoes Flexiveis Tamarack apresentam bom funcionamento por
diversas razoes:
e As articulacdes sao utilizadas desde 1995, sendo extremamente duraveis nas
mais diferentes condicoes de servico e tipos de usuarios. A Tamarack monitora
continuamente a durabilidade e mantém atengao a este produto. A Tamarack
inspeciona 100% de suas articulacoes, garantindo maxima confiabilidade no produto.

¢ O Ortesista pode optar por usar a linha de progressao ou o alinhamento anatémico da
articulagao. Nenhuma atencao especial ou fixacao é necessaria, pois as articulacoes
alinham-se automaticamente em um Unico eixo, quando instaladas em pares.

¢ As articulagoes sao de baixo perfil e estao disponiveis em trés tamanhos.

¢ Estao disponiveis opgdes de movimento livre e de movimento assistido em cada
tamanho.

¢ Baixo custo de aquisicao.
¢ De facil fabricacgao.

A aplicacao mais comum para as articulagdes € no tornozelo, mas outras aplicacoes,
como no cotovelo, punho e joelho, também sao possiveis. As articulagdes das séries
740 e 742 dobram facilmente, mas nao se alongam sob tensao.

Permitem livre flexdo dorsal e/ou plantar dependendo de como a értese é
confeccionada. A rotacao e estabilidade transversal € excelente e pode ser otimizada
usando uma cavidade bem formada, assim como linhas de corte bem definidas, para
controlar e apoiar a articulagao. As articulacdes Tamarack nao sao projetadas para
suportar altas cargas de compressao.

A aplicagdo mais comum para as articulacoes da Série 742 é auxiliar na dorsiflexdao
do tornozelo. As articulacoes da Série 742 estao disponiveis nos mesmos trés
tamanhos da Série 740 (articulacoes de movimento livre), cada uma com trés niveis
de assisténcia - durbmetros 75, 85 e 95. As articulacdes distinguem-se facilmente:
articulacoes com aneis brancos tem durdmetro 75, aneis pretos durometro 85 e
vermelhos durdmetro 95. O mesmo gabarito de moldagem (por tamanho) é usado para
formar a cavidade para articulgdes de movimento livre ou movimento assistido. Isto
facilita a troca das articulacoes para obter a assisténcia desejada de seu paciente.

As articulacoes das séries 740 e 742 também apresentam boa funcionalidade nas
articulacoes do joelho, cotovelo e punho. A diregao de assisténcia de movimento
especifica também é flexivel, de modo que as articulacdes podem ser usadas para
auxiliar (ou resistir) a flexao ou extensao da articulacao que esta sendo auxiliada. Um
bom exemplo € quando as articulacoes da Série 742 sdo usadas em “reverso” para um
momento de dorsiflexdao “resistida” (assisténcia a flexdao plantar) - ortesistas relataram
que o procedimento funciona muito bem para estimular a extensao do joelho (mais
comumente para criancas com condicoes leves de marcha agachada).

Outra funcionalidade viavel para as articulacdes da Série 742 é a aplicacdo de uma
forca dindmica de resisténcia as contraturas nas extremidades de membros inferiores
e superiores.
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Exemplo de AFO de movimento
livre tradicional com o Limitador
de Flexao Plantar Tamarack.

Fig. 8

Gabaritos de Moldagem
741-L (Grande)

741-M (Médio)

741-P (Pediatrico)

Exemplo de utilizacao unilateral Exemplo de AFO pediatrica,

da articulacao Tamarack de livre laminada em fibra de carbono, com
movimento instalada medialmente Tamarack de dorsiflexao assistida.
em conjunto com uma articulacao

de tornozelo de metal de controle

de dorsiflexao/flexao plantar lateral.

Cortesia da foto de Coyote Designs

separacao com uma serra de lamina fina.
(Consulte as Perguntas Frequentes #2)

na Secao |l

AVISO:

cavidades articulares.

Poscar

e

Exemplo de limitador anterior,
AFO de entrada posterior
(usado para controle de marcha
agachada)

|Il. Procedimentos de Fabricacao

As cavidades que otimizam o ajuste e a funcao das articulacdes devem sempre ser
fabricadas usando gabaritos de moldagem Tamarack. Os Gabaritos de Moldagem
sao projetados para eliminar a folga de material causada ao fazer o corte de

0 mesmo Gabarito de Moldagem (por tamanho) é usado para criar a cavidade
para qualquer articulacao de movimento livre e ou articulacao de Dorsiflexao
Assistida. Os procedimentos de fabricagao especificos da série 742 sao discutidos

NAO é recomendado o uso das Articulacdes Flexiveis Tamarack para formar as
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Preparacao dos Moldes e Gabaritos para a
Termomoldagem a Vacuo

1. O molde deve ser retificado conforme necessario para suporte ortopédico e
fornecer as folgas necessarias.

3 Uma pequena folga adicional nos maléolos é recomendada ao usar as articulagdes
IRV (o Série 742 (Dorsiflexdo Assistida), porque o corpo da articulacdo incha levemente

conforme a articulacao é comprimida durante a aplicacao de carga.

Fig. 9
Coloque uma meia fina sobre
o0 molde.

2. Coloque uma meia fina sobre o molde.

3. Determine a posi¢ao das articulacoes e fixe os gabaritos de moldagem.
Posicione os gabaritos de moldagem de modo que o ponto médio esteja
localizado no/ou proximo ao eixo de movimento da articulacao desejada.
Instale usando tachas para sapato. O alinhamento articular mecénico (linha
de progressao) ou anatdmico pode ser escolhido para a colocacao do gabarito.
Uma das vantagens obtidas com o uso da Articulacdo Tamarack é que essas
se alinham automaticamente a um Unico eixo de articulacgao. Isso agiliza a
fabricacao, permite variacoes de projeto (localizagao do eixo articular), aumenta
a durabilidade e oferece movimento livre “sem travas” da articulacao.

Fig. 10

Os gabaritos de moldagem se
deformam gradualmente com
0 uso repetido. Eles devem
ser substituidos apos cerca de
10 moldagens para garantir

a formacao consistente da
cavidade articular.
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Figs.11 e 12

Os gabaritos de moldagem podem
ser posicionados onde preferir
localizar o eixo articular.

Estas fotos demonstram a
colocagao de um eixo articular
anatdmico.

Estas fotos mostram a meia fina
puxada sobre o molde antes de
prender os gabaritos de moldagem.
Este método oferece a forma de
cavidade ideal.

DICA UTIL

Fig. 13 (foto a esquerda)

E rapido e facil fazer um “rolo” fino
de massa plastica e coloca-lo ao
redor das cabecas das articulagoes.

Fig. 14 (foto a direita)

A area central pode ser deixada
livre (para a melhor ancoragem da
articulagao).

Fig. 15

Deixe os contornos internos do
gabarito ficarem expostos para
permitir que um pouco de plastico
0 envolva.

) A meia fina colocada sobre
DI[.NTLI|B O gabarito pode aumentar
demasiadamente o espaco

da cavidade.

Vista Posterior Vista Plantar

Adicionar gesso ou massa plastica ao redor da(s) cabeca(s) da articulacado ajudara
na transicao entre o gabarito e o molde, a fim de evitar que o plastico seja puxado
demasiadamente ao redor do gabarito durante a termomoldagem a vacuo.

Se optar por puxar a meia sobre os gabaritos de moldagem, use meia bem
fina ou transparente. Mantenha a malha solta o suficiente para permitir que
seja puxada para baixo, onde o gabarito esta préximo ao molde (para que nao
cause uma cavidade malformada, fazendo o plastico “enrrugar”, reduzindo a
ancoragem da articulacao).
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Fig. 16
Processo tipico de
termomoldagem.

Fig. 17

Um bom resultado de
conformacao a vacuo (o plastico é
bem esticado ao redor do molde e
do gabarito de moldagem).

VEJA AS FIGS. 27 - 30 PARA
MAIS INFORMACOES SOBRE
A QUALIDADE DA CAVIDADE

DICA UTIL

Fig. 18

Coloque uma barra ou disco
de plastico quente em toda a
area onde sera feito o corte de
separacao, centrado na face
posterior do AFO.

4. Termomolde a vacuo ou lamine para formar o involucro da ortese.

Quando desejamos o controle da flexdo plantar é necessario adicionar material
extra na parte posterior do AFO para melhorar a superficie de contato.
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Fig. 19
Corte inicial para a remocao do AFO
do molde.

Fig. 20
Retirada do AFO do molde.

Fig. 21

A retirada do gabarito para fora
da cavidade é facilitada ao utilizar
um alicate, puxando-o pela parte
saliente.

5. Deixe o termoplastico esfriar e endurecer. Remova o AFO do molde em uma
peca inteira. Uma cavidade ideal e bem formada permitirda uma ancoragem
firme da articulacao.
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6. Separe a secao do pé da secao da panturrilha usando uma serra de lamina
fina, por exemplo uma serra dentada fina.

Fig. 22

Para obter os melhores
resultados, use uma serra
dentada fina para fazer o corte
de separacao. Comece dividindo
a cavidade articular.

Fig. 23

Continue fazendo o corte
através da primeira cavidade,
estendendo-o para o lado
anterior do AFO.

Fig. 24
Vire o AFO e corte a segunda
cavidade como fez na primeira.

Em seguida, coloque a serra
nos cortes de ambos os lados
e continue cortando para a
parte posterior.

Fig. 25 (foto da esquerda)
Continue cortando, criando uma
linha suave que vai conectar as
cavidades da articulagao.

A medida que vocé avanca
posteriormente com o corte,
certifique-se de dividir ao meio o
“corpo” do batente posterior da
flexao plantar.

Fig. 26 (foto a direita)
Corte de separacao quase
concluido.
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articular porque las articulaciones en la ortesis tendran un mejor anclaje y soporte. El beneficio mas

) Evalie la Calidad de la Cavidad: una cavidad ajustada, bien formada y bien recortada optimiza la funcion
DICA UTIL
notable es un mejor control de las fuerzas de rotacion en el plano transversal.

Fig. 27
Comparacoes de formacao de
cavidade

A. Formacao ideal de cavidade
B. Cavidade marginal

C. Cavidade imperfeita

10

Fig. 28
Cavidade com Formacao Ideal

Ha uma cobertura superior ao redor do

corpo da articulacao, proporcionando

0 maximo de suporte e ancoragem na

ortese. Essa cavidade maximizara a

capacidade da articulacao em fornecer o

melhor controle rotacional.

Fig. 29
Cavidade com Formacao Parcial

Provavelmente funcionara bem para
a maioria das aplicacoes, mas pode
permitir mais movimento rotacional
do que o desejado.

Fig. 30
Cavidade com Formacao Imperfeita

Esta cavidade nao suportara ou
controlara a articulacao de flexao, o
gque nao é recomendado.



Guia de Fabricacdo - 32 Edicdo F

7. Faca orificios para os parafusos de fixacao.

A Articulacao Flexivel Tamarack é melhor ancorada quando os orificios para os
parafusos nao sao maiores do que o0 necessario - isso significa que eles devem
ser bem alinhados.

O uso de um alicate vazador Tamarack permite que vocé perfure rapidamente o
orificio do tamanho certo no local exato para um ajuste perfeito. As ferramentas
de perfuracdo manuais atuais possuem um pino guia, para auxiliar na exata
orientacao do orificio.

Fig. 31

Sugerimos o uso do Alicate
Vazador Tamarack para fazer com
precisao os orificios dos parafusos
dimensionados e localizados para
montar a articulagao de flexao na
cavidade do AFO.

Tamanhos dos Orificos para
parafusos de Movimento Livre e
de Dorsiflexao

L=4,5mm (3/16”)
M = 4,5mm (3/16")
P = 4,0mm (5/32”)

_ Faca os orificios antes de recortar a cavidade para garantir um ponto de apoio
DICA UTIL para o pino-guia.

Fig. 32

Numeros das pecas da
ferramenta de perfuracao
manual:

T-740-2L

T-740-2M
T-740-2P
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Fig. 33

A cavidade € aparada para
mostrar as funcoes da matriz e
do pino-guia - é recomendavel
fazer os orificios antes de
terminar a cavidade.

Fig. 34 (foto a direita)
Versoes anteriores e atuais da
perfuradora manual. Ambas
funcionam bem.

Se vocé tiver uma versao
anterior (sem pino-guia),
precisara segurar o pungao no
angulo correto.

Figs. 35 e 36

A boca do puncao é alinhada
paralelamente ao interior

do AFO quando posicionada
corretamente (as primeiras
versoes de puncao mostradas
aqui nao possuem um pino-guia)

Fig. 37

Certifique-se de que o
alinhamento da broca da
furadeira (angulo/direcao)
esteja perpendicular ao
INTERIOR do AFO.

Um detentor é formado durante
a moldagem para auxiliar a
localizar o ponto correto.

Fig. 38 (foto a direita)

Esta imagem mostra a maneira
INCORRETA - a broca esta
perpendicular a superficie
EXTERIOR.

DICA UTIL

Incorreto

0 perfurador manual Tamarack € a forma mais rapida e precisa para fazer os orificios
necessarios para a montagem da articulacao. Caso nao disponha do perfurador
manual, utilize uma broca.
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Fig. 39

Linhas de acabamento de
cavidade da Série 740

Esmerilhe ou lixe para arredondar
0s quatro cantos anteriores
formando um pequeno “V”
anterior a linha média da
cavidade articular para permitir o
movimento de dorsiflexao.

Certifique-se de que o “V” nao se
estenda atras da linha central da
cavidade articular.

Quando se deseja 0 movimento
de flexao plantar, o aspecto
posterior da cavidade pode ser
recortado como o lado anterior,
mas remova o minimo de plastico
necessario (em forma de cunha),
para permitir que as secoes da
panturrilha e do pé se movam
sem se tocar.

VEJA AS FIGS. 47 e 48
MOSTRANDO A APARENCIA
DA LINHA DE CORTE FINAL
APOS A MONTAGEM.

Fig. 40

Linhas de corte da cavidade da
Série 742 mostrando a aplicacao
tipica de auxilio a dorsiflexao.

Esmerilhe/forme uma folga em
forma de “U”. Isso abre espaco
para a compressao da articulacao
dorsiassistida. O elemento de
tensao € orientado para um lado
da articulagao, para maximizar a
capacidade de armazenamento/
carregamento de energia da
articulacao.

VEJA AS FIGS. 49 e 50
MOSTRANDO A APARENCIA
FINAL DA LINHA DE CORTE
APOS A MONTAGEM.

. Apare a cavidade de acordo com a articulacao de movimento livre (Série 740

mostrada na Fig. 22) ou articulacoes de dorsiflexao assistida (Série 742 mostrada
na Fig. 23). Para qualquer modelo de articulacao, inicie dividindo a cavidade
verticalmente (orificio do parafuso a orificio do parafuso).

13
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9. Instale as articulacoes nas cavidades com os parafusos fornecidos na embalagem.
Use cola trava-roscas para evitar que eles soltem. Loctite® 242 removivel é
recomendado.

Fig. 41

Chaves allen grandes estao
disponiveis para auxiliar na
montagem (conforme mostrado
aqui).

Codigos das Chaves Allen

Articulacoes grandes e médias:

T-740-4LM
Articulacoes pediatricas:
T-740-4P
B Cuidados com as ferramentas: Os parafusos nao devem se projetar no AFO para
DICA UTIL evitar o contato com a pele. Chaves opcionais estdo disponiveis (VEJA A FIG. 63).
Parafuso instalado }
corretamente.
Fig. 42

(vista ampliada) Certifique-se de

que o parafuso nao se projete para
dentro da 6rtese, mas pelo menos
até a metade da bucha flangeada.

O parafuso esta
muito saliente!

Fig. 43

Este parafuso é muito longo e
pode causar lesoes na pele (um
parafuso mais longo seria ainda
mais perigoso!)

(imagem mostra o modelo 740)

14
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DICA UTIL

Fig. 44

As pontas da ferramenta de fixacao
encaixam na fenda da flange da
bucha, e funcionam como uma
chave que facilita soltar o parafuso.

A ferramenta de fixacao geralmente
nao € necessaria durante a
instalacao. Se o parafuos gira com
dificuldade, verificar se ele esta
alinhado com a bucha.

Codgios da Ferramenta de
Fixacao
Articulacdes Grandes e Médias:
T-740-3LM
Articulacoes Pediatricas:
T-740-3P

VEJA AS FIGS. 59-62 PARA
EXEMPLOS DE OUTRAS APLICACOES.

Fig. 45

A ferramenta de fixacao pode ser
segurada com a mao, mas € mais
atil prendé-la em uma morsa,
conforme mostra a imagem,
proporcionando boa visibilidade e
alavancagem.

A chave allen que esta sendo
usada esta ocultada pela secao do
pé do AFO.

DICA UTIL

Fig. 46

Instale as articulagdes na secao
do pé ou da panturrilha. Ao instalar
o lado restante, € muito dificil
comecar a parafusar manualmente
porque a articulagao precisa ser
“pré-carregada”.

Com a ferramenta de fixacao
presa em uma morsa, ela
recuara e prendera a porca de
flange enquanto vocé empurra
firmemente o AFO e o aparafusa,
conforme mostrado.

A Ferramenta de Fixacdo é uma chave desenvolvida especificamente para
combinar com a bucha da Articulacao Flexivel Tamarack (0 mesmo para
articulacoes das séries 740 e 742).

Ha um tamanho para as articulacoes Grandes e Médias (T-740-3LM) e outra para
articulacoes Pediatricas (T-740-3P).

iTa_ﬂ“_-araﬁ‘s&

A ferramenta de fixacao € especialmente Util ao instalar articulacoes dorsi-
assistidas em um projeto AFO que limita o movimento. (Ver Fig. 46 e Figs. 59-62)

15
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Fig. 47 e 48
Instalagao completa da articulacao
de movimento livre (Série 740)

As articulacoes da Série 740
instaladas corretamente nao
apresentarao vaos ao longo do
corte de separacao, exceto na area
de espagamento anterior em forma
de “V".

Fig. 49
Instalacao completa da articulacao
de dorsiflexao assistida (Série 742)

Parte anterior da cavidade aparada
adequadamente para permitir o
elemento de suporte de carga de
tensao na articulagao.

Fig. 50

A parte posterior da cavidade
cobre totalmente a articulacao de
dorsiflexao assistida quando esta

totalmente sob carga.
DICA UTIL

Fig. 51

Caso seja utilizada uma cinta
limitadora, defina o comprimento
da cinta para um pouco menor do
que a amplitude de movimento do
paciente.

Uma cinta Dacron é fornecida em
todos os tamanhos dos kits com
durdmetro 95 para este proposito.

16

‘ Articulacao em

Repouso

\ 2

-l

Articulacao com
Tensao de Carga

Vista do tornozelo com flexao plantar

\
4

Vista do tornozelo com dorsiflexao

Recomendamos a
instalacao de uma

cinta para limitar a
dorsiflexao e evitar forca
excessiva de dorsiflexao
atuando no final da
dorsiflexao anatémica,
especialmente quando
sao usadas articulacoes
com altos momentos de
assisténcia.
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Mala Condicion del Anclaje

Muito material foi removido,
reduzindo a ancoragem da
articulacao nesses exemplos.

Fig. 52 (foto a esquerda)

0 encaixe em “V” fica posterior a 0 encaixe " - -
i Adi ; em “V” esta " —
linha média da cavidade. - muito além A folga é excessiva,

da linha ST
Fig. 53 (foto a direita)  média. g ==L
Espaco excessivo entre as secoes ' !

do pé e da panturrilha.

.

DICA UTIL A fabricacao da area da cavidade articular é simples, mas os melhores resultados
sao obtidos eliminando o minimo possivel de material durante o processo.

Ancoragem Insuficiente: Ancoragem Insuficiente:
Conceito Aplicacao

Fig. 54 (ilustracao a esquerda)
llustra as forcas rotacionais
aplicadas na articulacao.

Fig. 55 (foto a direita)
Demonstra esse efeito em um
AFO (a articulacao nao esta se
alongando).

- A

‘ Controle Insuficiente Controle Insuficiente
A g tﬁ B 4
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10. Instalacao de adesivos cosméticos

Fig. 56

Os adesivos cosméticos de
ShearBan® sao excelentes
revestimentos para manter a értese
e a area da articulacao limpas.

Agora disponivel na opcao de cor

preta. y
11. Se o AFO limitar a flexdo plantar, aplique a almofada silenciadora
Tamarack para reduzir o ruido de clique devido ao contato das
superficies durante a marcha.
Fig. 57

Essas almofadas simples
podem ser aplicadas a secao da
panturrilha ou do pé.

Fig. 58
Estao incluidas pecas de reposicao
das almofadas silenciadoras.

18
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Fig. 59 (foto da esquerda)

0 batente anterior rigido fornece
um momento firme de extensao do
joelho (forca de reacao ao solo). A
assisténcia a dorsiflexdo (mostrada
na Fig. 59) ou as articulacoes

de movimento livre podem ser
usadas conforme necessario

e podem suportar as forcas de
tensao presentes durante o 2° e 3°
estagios da fase de apoio.

Fig. 60 (foto a direita)

Carga nas articulagoes assistidas
por dorsiflexao durante a flexao
plantar. A medida que o ciclo da
marcha progride para a fase de
balanco, a energia € liberada
auxiliando na dorsiflexao do
tornozelo.

Use a técnica de instalacao
mostrada na Fig. 46 quando a
faixa de dorsiflexao for limitada (se
estiver usando as articulacoes da
Série 742, elas serao levemente
carregadas durante a

instalacao).

Fig. 61 (foto a esquerda)
Articulacoes da série 742
instaladas de maneira “invertida”
da aplicagao tipica de assisténcia a
dorsiflexao

Fig. 62 (foto a direita)

As articulagdes proporcionam um
momento suave de extensao do
joelho. Este design é muito Util

ao trabalhar com criancas que
tém condicdes leves de “marcha
agachada” com paralisia cerebral.

Use a técnica de instalacao
mostrada na Fig. 46 se o
movimento de flexao plantar

for limitado (as articulagdes
sofrerao uma leve carga durante a
instalacao).

Aplicacao Alternativa Exemplo #1

%

Assisténcia a Dorsiflexion (batente anterior rigido)

Aplicacao Alternativa - Exemplo #2

Resisténcia a Dorsiflexao
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IV. Transformacéao de AFO rigido em articulado usando as
Capas Tamarack

As Capas das Articulacoes Flexiveis Tamarack (cod. 741-CAP) possibilitam converter um AFO rigido existente por fixagao de cavidades
articulares montadas externamente ao suporte, eliminando o tempo e as despesas associadas a fabricacdo de um AFO articulado
totalmente novo. Cada kit contém um guia de perfuracédo e ferramentas de montagem para facilitar a fabricacao e a instalacao da
articulacao.

As Capas Tamarack podem ser usadas tanto para articulagoes Tamaracks de movimento livre como de dorsiflexao assistida, e estao
disponiveis em dois modelos.

As Capas ajustaveis de Articulagao Flexiveis Tamarack oferecem aos ortesistas a oportunidade de aumentar ainda mais as forgas
de dorsiflexdao (em até 20%) durante o ajuste inicial do paciente ou em um momento futuro; aumentando as forcas de dorsiflexao
proporcionadas pelas articulagdes de Dorsiflexdao Tamarack.

Fig. 63 Modelo Padrao Fig. 64 Modelo de Assisténcia Ajustavel Fig. 65 Gabarito/Guia de Perfuracao

V. Kit Limitador de Flexdo Plantar Tamarack®

0 novo Limitador de Movimento de Flexdo Plantar Tamarack apresenta um design exclusivo de montagem lateral dupla, que elimina
as preocupagdes com o ajuste do calgado associados aos limitadores de movimento montados na parte posterior. A ajustabilidade
continua € fornecida por meio de um par de parafusos de fixacao em aco inoxidavel moldados medial e lateralmente, adjacentes as
cavidades articulares.

O kit Limitador de Movimento de Flexao Plantar Tamarack foi testado para superar 2 milhoes de passos, garantindo assim a mesma
durabilidade das Articulacoes Flexiveis Tamarack.

Fig. 66

O limitador de Flexa Plantar
Tamarack pode ser utilizado
com materiais termplasticos ou
em lamnacoes.

Fig. 67

Cada kit do Limitador de Movimento
de Flexao Plantar Tamarack inclui

as pecas a serem montadas de
forma posterior ao gabarito, e isto
antes de iniciar a termomoldagem
ou laminagao. O limitador de flexao
plantar é projetado para estabelecer
a distancia necessaria até o gabarito
de moldagem, garantindo assim o
posicionamento adequado.

Apobs a separacao da ortese do gesso,

retire os gabaritos como de costume, deixando o limitador de
flexao plantar no lugar. Separe os segmentos da panturrilha e da
base do pé da ortese como de costume, mantendo o conjunto do
batente de flexao plantar no lugar.

Utilize o parafuso roscado para ajustar o angulo do batente da
flexao plantar na posicao desejada.

Consulte as instrucoes de uso do kit Limitador de Movimento de
Flexao Plantar Tamarack para obter instrucoes detalhadas passo
a passo e fotos.
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VI. Guia Tamarack® para Pedidos

ARTICULACAO FLEXIVEL TAMARACK / MOVIMENTO LIVRE

MODELO DESCRI(}T\O TAMANHO
740-L Articulacao Flexivel Tamarack - Movimento Livre Grande
740-M Articulacao Flexivel Tamarack - Movimento Livre Médio
740-P Articulacao Flexivel Tamarack - Movimento Livre Pediatrico

EMBALAGENS COM 100 PARES CONTEM 100 PARES DE ARTICULAGOES E
CINCO PARES DE GABARITOS DE MOLDABEM REUTILIZAVEIS

EMBALAGENS COM 5 PARES CONTEM 5 PARES DE ARTICULAGOES E UM PAR

ARTICULACAO FLEXIVEL TAMARACK / DORSIFLEXAO ASSISTIDA

MODELO DESCRICAQ TAMANHO
742-1-75 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Grande
742-1-85 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Grande
742-1-95 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Grande
742-M-75 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Médio
742-M-85 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Médio
742-M-95 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Médio
742-P-75 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Pediétrico
742-P-85 Articulagéo Flexivel Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Pediétrico
742-P-95 Articulagéo Tamarack - Dorsiflexdo Assistida Pediétrico

GABARITO DE MOLDAGEM / ARTICULACAO FLEXIVEL TAMARACK

MODELO DESCRIQ[\O TAMANHO
740-L Gabarito de Moldagem - Articulagéo Flexivel Tamarack Grande
740-M Gabarito de Moldagem - Articulagéo Flexivel Tamarack Médio
740-P Gabarito de Moldagem - Articulagéo Flexivel Tamarack Pediétrico

CAPA PARA ARTICULACAO TAMARACK / MODELO PADRAO

MODELO DESCRIQT\O TAMANHO
141-CAP-L Capa da Articulagdo Flexivel Tamarack - Modelo Padrao Grande
141-CAP-M Capa da Articulagdo Flexivel Tamarack - Modelo Padrao Médio
741-CAP-P Capa da Articulagdo Flexivel Tamarack - Modelo Padrdo Pediétrico

DE GABARITOS REUTILIZAVEL

COR COR DA ARRUELA
Natural ou preto Branco
Natural ou preto Branco
Natural ou preto Branco

COR COR DA ARRUELA
Natural ou preto Branco
Natural ou preto Preto
Natural ou preto Vermelho
Natural ou preto Branco
Natural ou preto Preto
Natural ou preto Vermelho

Natural Branco
Natural Preto
Natural Vermelho

COR COR DA ARRUELA

Verde n.d.
Verde n.d.
Verde n.d.

COR COR DA ARRUELA
Natural ou preto n.d.
Natural ou preto n.d.
Natural ou preto n.d.

CAPA PARA ARTICULAGAO TAMARACK / MODELO DE ASSISTENCIA AJUSTAVEL Novo!

MODELO DESCRIQAO TAMANHO
T41-CAP-ADJ-L  Capa da Articulagdo Tamarack - Assisténcia Gradual* Grande
741-CAP-ADJ-M  Capa da Articulagdo Tamarack - Assisténcia Gradual* Médio
T41-CAP-ADJ-P  Capa da Articulagdo Tamarack - Assisténcia Gradual* Pedidtrico

COR
Natural ou preto
Natural ou preto
Natural ou preto

ARTICULACAO TAMARACK VETERINARIA / MOVIMENTO LIVRE

MODELO DESCRIQAO TAMANHO
VET-65-L Articulacao Tamarack Veterinaria - Movimento Livre Grande
VET-65-M Articulagio Tamarack Veterinaria - Movimento Livre Médio
VET-65-P Articulagdio Tamarack Veterinaria - Movimento Livre Small

LIMITADOR TAMARACK DE FLEXAO PLANTAR Novo!

MODELO DESCRIQAO TAMANHO
741-MI-PFL Limitador Tamarack de Flexao Plantar Grande
741-MIL-PFM Limitador Tamarack de Flexao Plantar Médio

ARTICULACAO TAMARACK / ASSISTENCIA VARIAVEL

MODELO DESCRICAO TAMANHO
743-L Articulagéo Tamarack de Assisténcia Variavel Grande
743-P Articulagéo Tamarack de Assisténcia Variavel Pediatrico

COR
Preto
Preto
Preto

COR
n.d.
n.d.

COR
Natural
Natural

COR DA ARRUELA
n.d.
n.d.
n.d.

COR DA ARRUELA
n.d.
n.d.
n.d.

COR DA ARRUELA
n.d.
n.d.

COR DA ARRUELA
Preto
Preto

DUROMETRO
85
85
85

DUROMETRO
75
85
95
75
85
95
75
85
95

DUROMETRO
n.d.
n.d.
n.d.

DUROMETRO
n.d.
n.d.
n.d.

DUROMETRO
n.d.
n.d.
n.d.

DUROMETRO
65
65
65

DUROMETRO
85
85

DUROMETRO
85
85

UNIDADE
1, 50u 100 pares
1, 50u 100 pares
1, 50u 100 pares

UNIDADE
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares
1,5 0u 100 pares

UNIDADE
1 Par
1 Par
1 Par

UNIDADE

Conjunto
Conjunto
Conjunto

UNIDADE
Conjunto
Conjunto
Conjunto

UNIDADE
1 Par
1 Par
1 Par

UNIDADE
1 Par
1 Par

UNIDADE
1 Par
1 Par
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ACESSORIOS / ARTICULACOES TAMARACK

MODELO DESCRI(,‘T\O TAMANHO TIPO DE METAL COMPRIMENTO  QTD./EMBALAGEM
740-1LM-6 Parafusos das articulagdes Gd. & Med. (os mais curtos) - Para pega No. 741-CAP M4 x0.7 Aco inoxidével 6 mm. 100
740-1LM-7 Parafusos das articulacdes Gd. & Med. (curtos) M4 x0.7 Aco inoxidével 7mm. 100
740-1LM-9 Parafusos das articulacdes Gd. & Med. (tam. padréo) - Para pecas No. 740 & 742 M4 x0.7 Aco inoxidével 9mm. 100
740-1LM-10 Parafusos das articulagdes Gd. & Med. (longos) - Para pega No. 741-CAP M4 x 0.7 Aco inoxidéavel 10 mm. 100
740-1LM-12 Parafusos das articulagdes Gd. & Med. (longos) M4 x0.7 Aco inoxidavel 12 mm. 100
740-1LM-14 Parafusos das articulagdes Gd. & Med. (os mais longos) M4 x0.7 Aco inoxidavel 14 mm. 100
740-1P-5 Parafusos das articulagdes Pediatricas (Curtos) - Para pega No. 741-CAP M3.5x0.6 Aco inoxidével 5mm. 100
140-1P-7 Parafusos das articulagdes Pediatricas (tam. padrdo) - Para pecas 740 & 742 M3.5x0.6 Aco inoxidével 7mm. 100
740-1P-10 Parafusos das articulages Pediatricas (longos) - Para pega No. 741-CAP M3.5x0.6 Aco inoxidével 10 mm. 100
740-1P-12 Parafusos para articulagdes Pediétricas (os mais longos) M3.5x0.6 Aco inoxidéavel 12 mm. 100
740-1LM-9-TR  Parafusos das articulagbes Gd. & Med. com cabega maior e arredondada M4 x0.7 Aco zincado 9 mm. 100
740-1P-7-TR Parafusos das articulagdes Pedidtricas com cabeca maior e arredondada M3.5x0.6 Ao zincado 7mm. 100
740-2LM Bucha para articulagdes Gd. & Med. M4 Cobre n.d. 100
740-2LM-Long ~ Bucha para articulacoes Gd. & Med. - Para peca No. 741-CAP M4 Cobre / Preto n.d. 100
740-2P Bucha para articulagdes Pediétricas M3.5 Cobre n.d. 100

FERRAMENTAS DE FABRICAGAO TAMARACK

MODELO DESCRIQRO TAMANHO UNIDADE
T-740-2L Perfurador Manual Tamarack Grande lun
T-740-2M Perfurador Manual Tamarack Médio lun
T-740-2P Perfurador Manual Tamarack Pediatrico lun
T-740-2LRK Reposto para Perfurador Manual Tamarack : . Grande Conjunto
T-740-2MRK Reposto para Perfurador Manual Tamarack 0 conjunto contém: Médio Conjunt
posto p u u * Reposto do perfurador onjunto
T-7140-2PRK Reposto para Perfurador Manual Tamarack - Matriz Pediatrico Conjunto
T-740-3LM Chave inglesa para bucha * Pasador guia Grande / Médio 1un
T-740-3P Chave inglesa para bucha Pediatrico lun
T-740-4LM Chave Hexagonal Tamarack (2.5 mm) Grande / Médio lun
T-7140-4P Chave Hexagonal Tamarack (2.0 mm) Pediatrico lun

ARTICULACAO TAMARACK CLEVISPHERE™

MODELO DESCRICAQ TAMANO COR UNIDADE
T47-L Articulagao Tamarack Clevisphere Grande Aco inoxidavel 1 Par

ALMOFADA SILENCIADORA PARA AFO + FOLHAS E ADESIVOS SHEARBAN®

MODELO DESCRI(;KO QUANTIDADE DIMENSOES COR UNIDADE
740-SIL Almofada silenciadora para AFO 20/embalagem n.d. Preto embalag.
149-740 Adesivos Cosméticos ShearBan® 12/embalagem 1.25" redondo Creme embalag.
749-T40-BLK Adesivos Cosméticos ShearBan®  Nova cor! 12/embalagem 1.25” redondo Preto embalag.
1497 Adesivos ShearBan® para rebites 138/embalagem 3/4” redondo Creme embalag.
749-7-BLK Adesivos ShearBan® para rebites Nova cor! 138/embalagem 3/4" redondo Preto embalag.
749-7-XL Adesivos ShearBan® para rebites Novo tamanho! 84/embalagem 15/16" redondo Creme embalag.
T49-T-XL-BLK Adesivos ShearBan® para rebites Novo tamanho e cor! 84/embalagem 15/16" redondo Preto embalag.
749-BEIGE Folhas adesivas ShearBan® 5/envelope 8"x12" Creme envelope
749-BLUE Folhas adesivas ShearBan® 5/envelope 8"x12" Azul envelope
749-BLACK Folhas adesivas ShearBan® Nova cor! 5/envelope 8"x12" Preto envelope
749S-BEIGE Folha adesiva individual ShearBan® 1/envelope 8"x12" Creme envelope
749S-BLUE Folha adesiva individual ShearBan® 1/envelope 8"x12" Azul envelope
749S-BLACK Folha adesiva individual ShearBan® Nova cor! 1/envelope 8"x12" Preto envelope
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VII. Perguntas Frequentes

1.

: Quais codigos-L devo usar para cobranca?

. Sugestodes de codigo L para empresas nos EUA podem ser encontradas em www.tamarackhti.com.

: Por que devo usar gabaritos de moldagem?

. Nao danifica a Articulacdo Tamarack durante o processo de termoldagem a vacuo. No entanto, a conformacao plastica

(seja a vacuo ou laminacao) com a articulagao gera riscos e sacrificios que vocé pode nao estar disposto a correr - o
resultado é um desempenho reduzido do produto, especialmente no plano transversal (forcas rotacionais);

¢ As almofadas distanciadoras do gabarito de moldagem permitem que o plastico quente seja puxado ao redor da
articulacao para melhor suporte.

¢ As almofadas distanciadoras também garantem que a articulagao e seus parafusos de montagem sejam rebaixados
para aumentar o espacgo até a pele.

¢ Os gabaritos de moldagem acomodam o material que é removido ao cortar as secoes do pé e da panturrilha durante
a fabricacao do AFO (consulte o diagrama abaixo). Usar uma lamina grossa ou irregular (como uma serra de gesso)
remove mais material do que os gabaritos foram projetados para acomodar.

e Ha possibilidade de vocé danificar a articulacao ao forca-la para fora da cavidade ou quebra-la ao realizar os
processos de corte.

Fig. 68 :

X [ | /— Gabarito de Moldagem

ﬁ I | i <— Almofadas dos Gabaritos de

Moldagem

L Corte de separacao da
secao do pé e da panturrilha
(Imagens B. e C. ilustram a
cavidade do corpo plastico)

| «——— Cavidade resultante

BE s | L
MEL_J_']_,_Lﬁ E_L_ ) <«—— Articulacao

3. P: Como seleciono o tamanho da articulacao para o meu cliente? O peso é o fator determinante?

R. Nao ha diretrizes de peso porque as Articulacoes Tamarack nao sao articulagées que suportam peso (como alguns

componentes protésicos) e existem multiplas variaveis (nivel de atividade e requisitos funcionais) que tém pouco
a ver com o peso corporal. Quando o AFO esta controlando o movimento (por exemplo, limitando a flexdo plantar),
a carga de tensao é a maior forga que sera colocada nas articulacoes do tornozelo. Embora o peso corporal seja
um fator, as atividades funcionais e o nivel de atividade influenciardo a carga de tensao mais do que o peso
corporal sozinho. O elemento de suporte de carga de tensao dentro da articulacao € projetado para ser tao forte
que o involucro de plastico ira fraturar antes que a Articulagao Tamarack se separe. Uma boa regra é selecionar o
tamanho da articulacao e a espessura do plastico AFO com base no nivel de atividade, considerando o tamanho
fisico do cliente.
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Al.

A2.

Al.

A2.

Como seleciono o durometro da articulacao de dorsisflexaot?

Isso € algo que requer alguma pratica, pois ndo ha uma resposta ou regra definitiva. A analise da

marcha (observacao clinica) e a forgca muscular sao os dois fatores principais que ajudarao a determinar
o durdbmetro. Em cada tamanho, todos os durdmetros e articulacdes de movimento livre podem ser
combinados, ampliando as alternativas de assisténcia ao movimento. Outros fatores determinantes sao o
tamanho do paciente e a flexibilidade/amplitude da articulacao de seu tornozelo.

Meu paciente reclama de dor no tendao de Aquiles ao usar as articulacoes dorsiassistidas - Por qué?

Se a amplitude da dorsiflexdo nao for limitada, a funcao de assisténcia pode gerar um alongamento
excessivo no tendao de Aquiles. Tente instalar uma cinta limitadora na 6rtese no limite ou um pouco abaixo
do limite de movimento do paciente. Fazer isso nao afetara a marcha e evitara que o alongamento se torne
doloroso. VEJA A FIG. 51 como exemplo.

Posso usar articulacoes da Série 742 instaladas “invertidas”?

Claro. Elas podem auxiliar no movimento de flexao ou extensao conforme vocé precisa ou deseja - essas
articulacoes permitem que vocé seja criativo. As FIGS 61-62 mostram um exemplo.

As FIGS 44-46 fornecem dicas sobre a instalacao quando elas devem ser “pré-carregadas” nesses tipos de
aplicacoes durante a instalacao.

Percebo que minhas articulacoes de dorsiflexao parecem perder forca depois de um tempo - por qué?

Existe uma propriedade chamada “fluxo de esfriamento” que ocorre em todos os materiais e € muito
evidente nos poliuretanos, dos quais sao feitas as articulacoes Tamarack. Quando a articulacao é
comprimida, o material gradualmente se afasta desta compressao, resultando no que vocé percebe
como uma perda de poténcia ao longo do tempo. A perda inicial ocorre muito rapidamente (dentro de
aproximadamente 10 ou 20 ciclos de marcha) - consideramos isso um “ajuste” das articulacoes de
dorsiflexao. Apos esse periodo, as articulacoes se estabilizam com a reducgao da assisténcia continuando
muito lentamente. Pode fazer sentido usar um momento de assisténcia um pouco mais forte.

Estamos estudando o fendmeno do “fluxo de esfriamento” usando uma maquina projetada e produzida
na Tamarack. Com esta maquina, continuamos a procurar os melhores materiais e métodos de
processamento para melhorar o desempenho das articulacoes.

Nao consigo encaixar a articulacao da Série 742 (dorsiflexao assistida) na cavidade; ha algo de errado
com o gabarito de moldagem ou com a articulagao?

Se vocé estiver usando a aplicacao de assisténcia a dorsiflexao “tipica”, uma opcao é remover mais
material da abertura da cavidade anterior em forma de “U”. (Veja a linha de acabamento da sec¢ao “U”
referida na Fig. 40 e nas Figs. 49 e 50)

E muito dificil instalar articulacdes da Série 742 se vocé as estiver incorporando a uma “aplicacao
alternativa” (veja os exemplos mostrados nas Figs. 59-62), porque as articulagdes devem ser “carregadas’
durante a instalacao. Figs. 44-46 descrevem uma técnica usando a ferramenta de fixacao que torna o
processo muito mais facil.

Como modifico o AFO para torna-lo mais largo na area do tornozelo? (por exemplo, ampliar a area para
aliviar o contato do maléolo ou para fazer um ajuste de crescimento)

Se 0 maléolo medial estiver em contato com o aspecto medial da Tamarack ou outras partes do AFO, aqui
esta uma solucao simples para tentar antes de aquecer e modificar o plastico: coloque uma cunha medial
sob o calcaneo (dentro do AFO) - isso geralmente aliviara o maléolo medial. Se isso nao funcionar, ou se
vocé precisar tornar o AFO mais largo por outros motivos, tente a opgao A2.

Deixe as Articulacoes Tamarack montadas no AFO. Aqueca a area ao redor (exceto diretamente na area da
cavidade) e empurre para fora como se fosse um AFO de tornozelo rigido.
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10. P: Existe uma opcao de articulacao Tamarack para fornecer assisténcia dorsal ajustavel?

R. Sim, com um produto chamado “Tamarack de Assisténcia Variavel™” (cédigos 743-L e 743-P).Tamarack de

11. P:

12.

13. P:

VIII.

Assisténcia Variavel™ permite que um ortesista ou terapeuta ajuste facilmente o momento de assisténcia
enquanto o individuo esta usando a értese. A articulacao pode ser ajustada para diminuir o momento de
assisténcia para quase zero (movimento quase livre) ou para aumentar o momento de assisténcia até quase o
dobro da poténcia do momento de assisténcia fornecida apenas pela articulacao de assisténcia a dorsiflexao de
duréometro 85.

A capacidade de ajuste e a variedade de momentos de assisténcia disponiveis tornam a articulacao Tamarack
de Assisténcia Variavel™ um bom candidato a ser considerado para aplicagdes de contratura, bem como para
condicoes dinamicas e variaveis que exigem ajuste fino para otimizar a marcha. Mais informacoes sobre a
Tamarack de Assisténcia Variavel™ podem ser encontradas no site da Tamarack: (http://www.tamarackhti.com/
joints/variable_assist.asp).

Achei dificil formar uma boa cavidade ao usar gabaritos de moldagem para fabricar uma ortese de fibra
de carbono - ha outras opcoes?

Nossas novas Capas de Articulacao Flexivel Tamarack™ tornam muito facil articular uma értese ao usar carbono
ou outros processos de cobertura. As capas sao “cavidades perfeitas” que ancoram as Articulacoes Flexiveis
Tamarack (modelos de movimento livre ou dorsiflexdo assistida) na értese. Mais informacgdes sobre Capas de
Articulacao Flexivel Tamarack™ podem ser encontradas no site da Tamarack: (http://www.tamarackhti.com/
joints/caps.asp).

E possivel articular uma ortese de tornozelo rigida existente?

Sim, as Capas de Articulacoes Flexiveis Tamarack™ também facilitam a articulacdo de um AFO existente (consulte
a pergunta anterior).

As articulacoes Tamarack podem ser usadas para orteses e proteses em animais de estimacao?

Sim! A linha regular de Tamarack é conhecida por ser uma excelente escolha para uso em érteses e dispositivos
protéticos para animais. Devido a necessidade de maior flexibilidade para algumas aplicagdes em animais,

a Tamarack desenvolveu uma linha de articulagdes veterinarias, projetadas especificamente para érteses e
proteses de animais. Consulte www.animaloandp.com para obter mais informacoes sobre aplicacoes de Orteses e
préteses veterinarias.

As Articulacdes Flexiveis Veterinarias Tamarack nao sao recomendadas para uma 6rtese humana de membros
inferiores devido a maior flexibilidade de tor¢cao. No entanto, pode haver situacoes ou requisitos humanos
incomuns em que flexibilidade adicional é desejada. Nesses casos, nao ha nada sobre o design ou materiais
que contraindique o uso de articulacoes veterinarias Tamarack para uso humano. As Articulagdes Flexiveis
Veterinarias Tamarack estdo disponiveis na Becker Orthopaedic e outros distribuidores de O&P.

Recursos Adicionais

Website: www.tamarackhti.com

E-mail: info@tamarackhti.com

Telefones: 1.763.795.0057 (NUumero Gratuito dentro dos USA. 1.866.795.0057)

Fax: 1.763.795.0059

Publicacoes Cientificas do Autor Marty Carlson, CPO, FAAOP: www.martycarlson.com

Guias Adicionais de Produtos Tamarack: Produtos ShearBan, Guia Clevisphere
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HABILITATION TECHNOLOGIES, INC.

Perguntas?

Estamos disponiveis via fone e E-mail

Segunda - Sexta das 8h as 16h30 (Horario local)
866-795-0057 No. Gratuito | 763-795-0057 Local
info@tamarackhti.com

www.tamarackhti.cm



